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PROTOCOLO 
 
EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA DE AGUA  
PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  
        
1.  Abrir canilla y dejar correr 5 minutos el agua. 
Elija una canilla que no gotee ni tenga perdidas por la rosca.  
        
2.  Cerrar la canilla y flambear (pasándole una llama) por dentro y por fuera o si es de plástico    
pasándole alcohol.  
        
3.  Abrir canilla nuevamente y dejar correr 2 minutos el agua.      
  
4.  Sacar el hilo del capuchón de papel del frasco, y luego la tapa junto con el papel (si es 
proporcionado por COLAVECO). Destape el frasco, mantenga la tapa siempre en la mano sin 
dejarla sobre ninguna superficie.  
 
5.  Tomar más de 300 ml para microbiológico y físico-químico de agua sin tratar.   
Tomar 400 ml en caso de agua clorada. Llenar solamente las 4/5 partes del frasco.  
Si no existe bomba de extracción, sacar la muestra sumergiendo  directamente el frasco de 
análisis atado con una cuerda. También se puede utilizar un balde negro o un cucharón 
previamente desinfectado con alcohol o flambeado.       
      
6.  Cierre bien el frasco, atando de nuevo el hilo. 
Identifique el frasco: nombre, fecha y hora de extracción. 
             
7.  Remita en conservadora con hielo en nylon o refrigerante antes de las 24 hs. de extraído.  
No congelar 
            
8. Si la muestra no arriba luego de ese tiempo a menos de 8ºC no se procesa.  
Por su conveniencia asegúrese de mantener baja la temperatura de la muestras .  
             
     
Este documento puede cambiar sin previo aviso. Consulte antes de utilizarlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA VISUALIZAR LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS LE SUGERIMOS DESCARGAR  
LA APLICACIÓN DE COLAVECO EN LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS:  
 

 


